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QQ::  
Suite à nôtre conversation téléphonique je vous prie de me faire parvenir le 
shéma de cablage de l'incubateur liconic qui cause des problèmes électriques 
sur nôtre installation. 
 
 

AA  ::  
Turn OFF unit when you connect or disconnect cables! 
 

1. Disconnect C1.6 to see if short circuit is in the power cable 
2. Reconnect C1.6 and disconnect C1.9 to see if short circuit is in the heaters 
3. If short circuit is in the heaters check each heater. Pin 1 = Ground, Pin 2 = Neutral.. 
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